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SCH IGNITE® 
可注射骨折愈合组织形成促进剂
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使用说明
混合说明

部位准备*

第 1 步

在荧光透视镜指示下，使用蓝色 8G 针头和套针定位缺损位置。

第 2 步（可选）

如果需要处理缺损部位内部的干扰纤维组织，请使用纵向扫除动作。

第 3 步

取下套针并插入 IGNITE® 骨撬，在咬合前对齐标记。为移植注射
建立骨膜下的空间。

移植准备

第 4 步

使用绿色 11G 针头和注射器，以标准方法抽取 20cc 骨髓。放于一旁。

第 5 步

从 30cc 注射器中取出蓝色活塞，然后以顺时针方向旋转，直至完全固定于泡沫
内的注射器台架上。

第 6 步

将骨髓抽取液加入 30cc 注射器。

第 7 步

小心地将 IGNITE® 粉剂加在骨髓抽取液上。

注意：一俟 IGNITE® 粉剂与骨髓抽取液结合，应在 5 分钟内完成混合及注
射。 



第 8 步

使用提供的调拌刀，混合至均匀粘稠度。

注意：确保没有粉剂块留在底部。

第 9 步

以顺时针方向旋转并从泡沫中拉出注射器的筒和帽。固定注射器帽，并小心地将蓝色
活塞插入注射器筒中。 

第 10 步

松开注射器帽。倒转注射器并向前推动活塞以除去空气。取下注射器帽。

注射移植混合料

第 11 步

将移植注射器连接到预先放置的导针上。将 IGNITE® 混合移植
材料注射到骨膜下的被膜内。

注意：如果感觉注射困难，可调整针头位置。

第 12 步

注射之后，针头必须保持静止不动 3~5 分钟（以待部分
凝固）。慢慢地一点一点拔出针头，以尽量减少回流。

*正确的手术技法是专业医师不可或缺的职责。前述指导仅作为推荐技法提供。每一位外科医生必须根
据其本人医疗培训和专业技术评估其手术技法的正确性。
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